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Facilité d'utilisatio

on de cleadew

Mettre le comprimé et le liquide dans I'étui a lentilles, rincer légerement apres 4 heures
avant de porter les lentilles. La désinfection, le nettoyage et la neutralisation s’effectuent
automatiquement. Il ne peut y avoir d’erreurs d’usage dues a l'oubli de la neutralisation.
Par ailleurs, il est possible de visualiser I'étape de désinfection par la couleur orange
prise par le liquide.

Composition du cleadew

Solution de dissolution et de ringage

Couche externe :
Povidone iodée

Noyau interne :
Neutralisant et protéase

’ * Le revétement de surface se
.................... S dissout progressivement.
v
Mode d'emploi
Placer les lentilles dans I'étui, « i, Retirer les lentilles et les rincer avec
ajouter un comprimé de cleadew 1 4 N la solution cleadew 2 avant la pose
dans le fond de I'étui et remplir Aprés un temps * Le rincage est nécessaire pour éliminer les

I'étui avec la solution cleadew 2 déchets et les microorganismes morts.

e trempage de
jusqu'au trait repére.

4 heures
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Neutralisation

Quand la coloration passe

en cours d’orange a incolore,
I'aseptisation est compléete.
» Apres cette étape, les
protéases nettoient la lentille.
En cours de désinfection Désinfection terminée

(orange) (incolore)




